
การท าความสะอาดท่อเจาะคอ 

อุปกรณ์ท าความสะอาดท่อเจาะคอ 
1. หมอ้ต้มทอ่ 
2. ชามหรือถ้วยส าหรับล้างทอ่ 
3. น  ้ายาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 1:3 
4. ผงซักฟอก, น  ้ายาล้างจาน 
5. ไมพ้ันส าลีหรือแปรงล้างหรือผา้กอ๊สมดัเป็นปม 3-4 ปม 
6. ถุงมือสะอาด 
 

 

 

 

ข้ันตอนการท าความสะอาดท่อเจาะคอ 
1. ล้างมือให้สะอาดหมุนปุ่มล็อคข้ึนด้านบนจับปีกทอ่ชั้นในแล้วดึงทอ่ออกตาม
แนวโค้งของทอ่ 
 

 



 
 

 

2. น  าทอ่แช่ใส่ชามหรือถ้วยส าหรับล้างทอ่ เทน  ้ายาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
พอประมาณจนทว่มทอ่ แช่นานประมาณ5 นาที 
3.ล้างทอ่ให้สะอาดด้วยไมพ้ันส าลีหรือแปรงลา้งหรือผ้ากอ็ซกบัน  ้าผสม
ผงซักฟอก/น  ้ายาล้างจาน  
4. น  าทอ่ไปต้มในน ้า นาน 20 นาที เทน  ้าท้ิง วางทอ่ให้เยน็ ในหมอ้ ปิดฝาหมอ้

ไว้ ป้องกนัฝุ่นผงตกใส่แล้วน  ากลับไปสวมใส่ทอ่เจาะคอตามแนวโค้ง
เหมือนเดิมพร้อมหมุนปุ่มล็อกกลับ 

 

 
 

 
 

 


